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Compensatie van gehoorverlies met 
beengeleidingstoestellen:

Praktische aspecten van de BAHA

Bert Maat
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BEENGELEIDINGSTOESTELLEN

• Toepassing: Bij middenoorproblematiek als toepasing van  

luchtgeleidingstoestellen niet mogelijk is

– geh.atresie, chronische otitis media/externa

• Trilmechaniek brengt schedel in trilling

• slakkenhuis vangt trilling op
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HET SLUITEN VAN DE ABG
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HET SLUITEN VAN DE ABG
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Voorbeelden Beengeleidingstoestellen
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Beengeleider
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Young 1994

Softband



Beengeleiderbril(constructie)
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Trans- en percutane signaaloverdracht

• Audiant en Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
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Negri et al 



AUDIANT
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AUDIANT
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Vergelijkingen met BAHA
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Beengeleider vs BAHA
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Mylanus et al 1994

•foneemherkenning HC220 en beengeleider vergelijkbaar
• SRT met HC220 significant beter

•concl: BAHA favoriet



Audiant vs BAHA

• Conclusie(vele studies): BAHA favoriet
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Negri et al 

AUDIANT (n=7) BAHA (n=30)
BC/AC 10/62 30/74
ABG closure 14 dB 2 dB
gebruik 33-70% 90-100%
vol-setting 100% 50%



BAHA 
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Karakteristieken BAHA’s
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Intenso

Divino



Divino
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Divino: effect directioneel

• Divino heeft directionele microfoon

• Vergelijking Divino-dir met compact (Kompis et al 2007:

– SV in stilte: geen verschil

– SV in ruis (S0N180):2.3 dB winst 

16



Intenso
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Instelmogelijkheden Intenso

18



Cordelle II
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Instelmogelijkheden Cordelle
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LBmax, 



aanvullende toepassing BAHA

• Bilateraal

– localisatie

– verbetering verstaan in rumoer

• eenzijdige atresie

– bilateraal horen

• eenzijdige doofheid

– opheffen hoofdschaduw
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BILATERAAL

22(Stenfelt 2001)



Bilateraal

• bosman 2001:

– sommatie 3-6 dB winst

– dir 90% binnen 30graden

– BMLD plm 5-6 dB (5-8 dB slechter dan NH), dus onafh stim wel 

mogelijk

– SRT: geen sign winst
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snik et al 



Maximaal haalbare winst met BAHA
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Compensatie
perceptief verlies

Max aided thresholds - BC

snik et al 2004

Het sluiten van de ABG, maar ook:



Eenzijdig congenitaal conductief verlies

• ABG gem 50 dB (n=20)

– localiseren: geen significante verbetering

– S0N90: geen significante verbetering

– Subj: wel verbetering
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Kunst et al 2008



Samenvattend

• BAHA superieur tov andere BG-toestellen

• toepassing BAHA: Sluiting van ABG

• compensatie perceptief verlies met max 10 dB (Intenso)

• HTT vs BAHA break even point: abg 25 dB (Mylanus 1998)

• Bilateraal: 

– bij symmetrisch perceptieve verliezen

– 4-6 dB winst mogelijk

• bij eenzijdige doofheid vermindering hoofdschaduw
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INCLUSIE

• perceptief verlies <65 dB

• Conventionele protetisering niet mogelijk

– Luchtgeleiding is superieur boven beengeleiding

• Hygiene

– onderhoud schroef, blijft ‘open’ wond)

• realistische verwachting
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Inclusie: onderzoek

• Naast reguliere audiometrie

– Weber zonder/met BAHA+diadeem

– Vrije veld toonaudiometrie zonder/met BAHA+diadeem -› geschatte 

functional gain

– Vrije veld spraakaudiometrie zonder/met BAHA+diadeem 
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Operatie/revalidatie

• operatie

• toestelkeuze

– let op! bij Divino heb je linker en rechter toestellen (dir.mir)

• 4-6 wkn: KNO controle +aanpassing

• 8-10 wkn: (eind)controle, evaluatie, testen, accessoires

• (half)jaarlijks: oto- en evt audiologische controle
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Aanpasgrenzen BAHA
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Instellen BAHA

• Goede leidraad:

• Hierin staan aanpasprocedures voor compact/classic/divino/

intenso/cordelle beschreven
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Voorbeeld Bilateraal
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Voorbeeld Bilateraal
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Voorbeeld Bilateraal
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BAHA AS BAHA ADS

SRT stilte 40±2.4 39±1.3

SRT -2.6±3.0 -5±1.1
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