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multi site
beoordeling

keurmerk
voor bedrijven

registratie van
audiciens

opgericht in 2006

alle belanghebbende partijen
vertegenwoordigd

850 winkels
1000 audiciens

geen ‘onderscheidend
voordeel’
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* selecteren
* 3anmeten

I
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e uitproberen
* bijstellen

e eindcontrole
* nazorg
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audicien
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CQ-index
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registratie-eisen
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hoorzorgeisen

organisatie-en
inrichtingseisen
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Vakopleiding

Bij- en nascholing

Praktiseren
—  volgens StAr-normen
— voldoende vlieguren

Beoordelingen
—  scholingspunten

~  beroepsuitoefening aan
de norm

—~ omgeving
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Niveau Benaming Normatieve
(SEDOC) studielast
(EQF) in jaren
(40 X 40 uur)
1 entree -1
2 basis 2-3
beroeps
opleiding
3 vak 2-4
opleiding
4 middenkader 3-4

en specialisten

associate
degree
6 bachelor
7 master
8 post-doc




ICF

aandoening
bijv.: presbyacusis
beperking
slechter horen
probleem

- niet kunnen luisteren naar ...

- slecht functioneren bij ...
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user intended use

-wat is het gewenste functioneren

- welke verwachtingen zijn
gerechtvaardigd

- aan welke eisen moet het
hulpmiddel voldoen

hoorzorgprotocol

CLIQ

product intended use

welke hulpmiddelen voldoen aan de
eisen
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Maximaal toegestane omgevingsgeluiden

volgens |50 82535-1 en EN 15927 voor Triagescreening
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Maximaal toegestane omgevingsgeluiden

volgens |50 8255-1 en EN 15927 voor Triageaudiometrie
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