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Emissies meten





GN Otometrics: OAE+Tymp.



Materiaal & Methode

 59 kinderen, 0.5 tot 9 jaar (gem. 4.4)
 Click-evoked emissies meten, bij p=0 en bij piek 

in tympanogram





Een voorbeeld
Alleen de punten waar SNR> 6 dB



Alle oren,
in groepen



Resultaten 1

hogere amplitude voor lage frequenties (5-10 dB)
faseveranderingen voor alle frequenties (tot 90 graden)
sterkere effecten voor grotere drukken



Model

Jozef Zwislocki, Polen, 22-03-1922

voorwaartse transmissievoorwaartse transmissie

terugwaartse transmissieterugwaartse transmissie

probeprobe
ovale vensterovale venster



Alleen compliantie 
gevarieerd.
Compensatie: C0x2.3

Drie oren:
-141 daPa < p < −118 
daPa



Compliantie en massa 
gevarieerd.
Compensatie=C0x2.3 én 
L0x0.62

Interpretatie is van de 
massaverandering is lastig



Conclusies

Compensatie voor afwijkende middenoordruk:
 vergroot de OAE-amplitude < 2 kHz
 geeft een positieve faseverschuiving
 kan geïnterpreteerd worden door een toename 

van de compliantie van trommenvlies-hamer-
aambeeld

Detectie van OAE’s wordt vooral beter < 2 kHz, dus 
de klinische meerwaarde van drukcompensatie is 
beperkt




