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Doel. Onderzoek naar de hoormogelijkheden bij kinderen met een bilateraal congenitaal of verworven 
maximaal conductief verlies aangepast met een dubbelzijdige percutane beengeleider hoortoestel (BCD). 
Methode. Tien kinderen participeerden in een tweetal tests. In de ‘speech intelligibility level difference’ (SLD) 
test werden spraak en ruis bronnen gescheiden om te bepalen of inkomende signalen van beide BCDs effectief 
gebruikt konden worden. Middels de minimaal hoorbare hoek (MAA) test werd het vermogen om geluid te 
lateraliseren gemeten in een enkelzijdige en dubbelzijdige BCD aanpassing.  
Resultaten. Uit de SLD test bleek een verbetering in het spraakverstaan na het scheiden van de spraak en ruis 
bronnen. Deze mate van verbetering is vergelijkbaar met die gemeten bij normaal horende volwassenen. De 
minimaal hoorbare hoek waarbinnen onderscheid gemaakt kon worden tussen twee geluidsbronnen was het 
kleinst met twee BCDs bij alle kinderen. Echter, de waarde blijft achter bij waarden die gevonden worden 
bij normaal horende kinderen. 
Conclusie. De SLD en de MAA test geven aanwijzingen dat kinderen baat hebben bij twee BCDs in specifieke 
situaties. Verder onderzoek is nodig om duidelijk te maken of echte samenwerking tussen twee oren mogelijk 
gemaakt kan worden (binaurale interactie) met bilaterale BCDs bij kinderen. 


