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Naast EcoG, OAE en klik- en toon-pip BERA heeft recent vooral de 
Auditory Steady State Response aandacht gekregen voor het objectief 
bepalen van hoordrempels bij kinderen en moeilijk testbare 
volwassenen. Vergelijkende studies laten zien dat de ASSR meerwaarde 
kan hebben, met name bij het bepalen van het verlies voor lage tonen. In 
onze kliniek passen we vanaf 2004 de ASSR toe bij alle jonge kinderen 
waarbij een BERA onderzoek geïndiceerd is. Van de eerste 48 kinderen 
zijn de ASSR en BERA drempels vergeleken met gedragsdrempels; 
geen van beide methoden bleek een duidelijk betere voorspeller, 
ongeacht testfrequentie. Ingegaan zal worden op mogelijkheden om 
deze resultaten te verbeteren, zoals detectie van de ASSR met 
simultane meerkanaals EEG registratie en gebruik van 40 Hz modulatie. 
Tevens zal ingegaan worden op ASSR bij verdenking op auditieve 
neuropathie. Dit laatste zal worden geïllustreerd met casuïstiek. De 
conclusie is dat de ASSR nog steeds veelbelovend en in ontwikkeling is. 
Als klinisch middel moet elke methode telkens kritisch ingezet worden in 
combinatie met andere objectieve en niet-objectieve diagnostiek. 
 


