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Doel. Met het uiteindelijke doel de staat van de auditieve zenuw in gebruikers van een 
cochleair implantaat te kunnen bepalen, hebben we onderzocht of het mogelijk is de mate 
van degeneratie van de auditieve zenuw te voorspellen met behulp van eCAPmetingen in 
een caviamodel. 
Methode. Een groep cavia’s was normaalhorend; 2 groepen cavia’s werden doofgemaakt 
met een behandeling met kanamycine en furosemide, twee of zes weken voor acute 
experimenten. Met behulp van een MED‐EL PULSARCI100 cochleair implantaat werden 
elektrisch opgewekte compound action potentials (eCAPs) gegenereerd en gemeten. Het 
effect van de vorm van de pulsstimulus (inter-phase gap en faseduur) op de eCAP werd 
geevalueerd met betrekking tot verscheidene uitkomstvariabelen. De cochlea’s werden 
histologisch geanalyseerd. 
Resultaten. Na doofmaken werd de eCAP amplitude kleiner en de latentie korter. Als gevolg 
van een grotere inter-phase gap was voor alle dieren (normaalhorend, 2 of 6 weken doof) 
de eCAP amplitude en de latentie groter, en de drempel lager. Dit positieve effect werd 
significant kleiner na doofmaken, en de effectgrootte kon voor ≤80% verklaard worden met 
de histologische bepalingen.  
Conclusie. Meerdere elektrofysiologische maten correleren sterk met de histologische staat 
van de auditieve zenuw. Deze bevindingen kunnen van grote waarde zijn voor de klinische 
diagnostiek. 


