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Doel: In toenemende mate worden in audiologische centra kinderen 
gezien met een vermoeden van auditieve verwerkingsproblemen (AVP). 
Ondanks de toename van diagnostische testen blijft het moeilijk het 
probleem in kaart te brengen. Mogelijk kan een centrale (corticale) 
electrofysiologische meting als de P300 bijdragen aan de diagnostiek bij 
kinderen. 
Methode: De P300-test is afgenomen bij 34 basisschoolkinderen (9-12 
jaar) met een normaal perifeer gehoor, verdeeld over een controlegroep 
zonder AVP en een groep met verdenking op AVP. Daarnaast is bij deze 
groep een klinische maat voor auditieve verwerking bepaald naar huidige 
normen door middel van een vragenlijst naar auditief functioneren 
(CHAPS) en een psychofysische testbatterij (Nijmeegse testbatterij voor 
AVP). De latenties van de P300-meting zijn vergeleken met deze 
klinische maat. 
Resultaten: De P300-meting laat geen significant verschil zien tussen 
de klinische groep en de controlegroep. Wel suggereren de resultaten 
een verband tussen de P300-latenties en de auditieve verwerking 
volgens onze huidige klinische maat. 
Conclusie: De P300-meting geeft geen duidelijke scheiding tussen 
groepen met en zonder verdenking op AVP. Nader onderzoek is nodig 
om de mogelijke klinische meerwaarde van de P300 aan te kunnen 
tonen als aanvulling op huidige instrumenten. 
 


